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Protokot postepowania
o udzielenie zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest stanowisko do badania odpornosci na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajgcych — Zadanie 2 Wydatek 15 w ramach projektu pn. Zakup aparatury B+R w celu
uruchomienia diugofalowego programu badan nad wiasciwosciami technicznymi oraz jakoscig nowych
produktéow MEGARON S .A.

Przedmiotem zamowienia jest:

Stanowisko do badania odpornosci na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych
Aparatura do badania odpornosci powtok hydroizolacyjnych na dziatanie mrozu zgodnie z metodg
podang w Zaleceniach Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1V.19/2005
- Stanowisko badawcze wyposazone w sze$ciokanatowy rejestrator temperatury stuzgcy do
rejestracji rzeczywistej temperatury na powierzchni minimum szesSciu prébek badawczych
- Pojemno$¢ komory badawczej nie gorsza niz: 300 litréw
- Zakres temperatur komory badawczej nie gorszy niz: -25°C — +30°C
- Komora badawcza z wymuszonym obiegiem powietrza
- Komora badawcza wykonana ze stali nierdzewnej
- Uktad sterujgcy wyposazony w sterownik programowalny z pamiecig umozliwiajgcy zadanie
dowolnej ilosci cykli z mozliwo$cig prowadzenia badan w trybie automatycznym
- Cykl zalewania probek woda, przygotowanie i termostatowanie wody, powinien odbywaé sie w
trybie automatycznym
- Aparatura posiadajgca uktad grzewczo — chtodniczy komory badawczej z agregatem skraplajgcym
chtodzonym powietrzem
- Modut hydrauliczny ztozony z pompy, filtréow, zaworéw elektromagnetycznych oraz grzatek
- Stanowisko zawiera modut przetwornikéw i czujnikéw Pt 100 oraz zesp6t automatyki
- 1zolacja termiczna z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
- Instrukcja okreslania odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych
- Swiadectwo sprawdzenia uktadu pomiarowego temperatury
- Zasilanie: 400V, 50Hz

Warto$¢ szacunkowa zamowienia ustalona zostata na kwote: 128 481,00 zt.
Ustalenia wartosci zamowienia dokonywano w 2018r. na podstawie aktualnych srednich cen rynkowych
przedmiotu zamaodwienia.

Dokumenty zrédtowe potwierdzajgce dokonanie oszacowania wartosci zaméwienia, tj.:notatki stuzbowe,
oraz oferty handlowe, oferty ze stron www.

Zapytanie  ofertowe zostato upublicznione w dniu 30.07.2018 na stronie internetowej:
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Do uptywu terminu skfadania ofert, tj. 29.08.2018 godz. 23:59:59 ztozono nastepujgce oferty:

Data wptywu oferty do

E Lp } Nazwa wykonawcy zamawiajacego 1
1 ToRoPol Sp. zo.o 29.08.2018
2 LAB-TRADE Sp.zo.o ‘ 29.08.2018

Ztozone oferty stanowig zatgczniki nr 1 do niniejszego protokotu.
Oferty zostaty poddane ocenie w zakresie nastepujgcych kryteriow, okreslonych w zapytaniu ofertowym:




} Zaodnosé Spetnienie przez Spetnienie
‘ gfert pe wykonawce dotyczacego = warunkéw udziatu | Oferta
Lp. Nazwa wykonawcy | Y. zakazu udzielania w postepowaniu |
‘ | zapytaniem PR . cenowa PLN
3 (TAK/NIE) zamoéwien podmiotom | przez wykonawce
- powigzanym (TAK/NIE) = (TAK/NIE)
1 | ToRoPol Sp. zo.o TAK | TAK ‘ TAK 53000,00 1
2 _L LAB-TRADE Sp.zo.o = TAK TAK TAK . 178600,00

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zaméwienie udzielone zostanie:

ToRoPol Sp. zo.o
ul. Czarna Droga 29
03-620 Warszawa, Polska

za cene 53 000,00 zt netto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Firmy ToRoPol Sp. zo.o zostata wybrana z powodu nizszej ceny za oferowany sprzet w poréwnaniu z
Firmg LAB-TRADE Sp.zo.0.

Postepowanie prowadzit: Lidia Biatonczyk

Oswiadczam, ze w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia, wydatki dokonane
zostang w sposob celowy, oszczedny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektéw przy jak
najnizszej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.
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