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Protokét postepowania
o udzielenie zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest Potyskomierz (Zadanie 2 Wydatek 1) oraz urzadzenie do badan
szorowalnos$ci (Zadanie 2 Wydatek 2).

Specyfikacja techniczna:
Potyskomierz - Aparatura potrzebna do okreslenia potysku zwierciadlanego farb zewnetrznych oraz
wewnetrznych zgodnie z normg PN-EN ISO 2813:2001

Urzadzenie powinno zapewniac:
1 niezalezny symultaniczny pomiar dla jednego, dwoch lub trzech katéw
2 pomiar wszystkich rodzajow warstw i powierzchni takich jak farby, lakiery, tusze drukarskie, materiaty
dekoracyjne typu: marmur, granit, cegta polerowana, dachéwka ceramiczna itp.
3 pomiar na powierzchniach metalicznych i niemetalicznych i obiektach takich jak plastik, tworzywa
sztuczne, wyroby drewniane, papier, itp.

4 Zgodny z normami: DIN 67530, 1SO2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, JIS Z8741, BS
3900, BS 6161

5 Automatyczng kalibracje

6 Symultaniczne wyswietlanie dla katéw: 20°, 60°, 85°

7 Pamie¢ wynikéw do minimum 10000 pomiaréw lub 999 grup pomiarowych

8 Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe

9 Zakres pomiarowy nie mniejszy niz 0 - 199.9 — 2000.0 GU

10 Rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 0,1 GU

11 Powierzchnia pomiarowa dla poszczegoélnych katéw nie mniejsza niz 9x10mm, 9x16mm, 5x39mm

Dostawa powinna zawierac:

Urzadzenie gtéwne przystosowane do pomiaréw dla powierzchni btyszczgcych i matowych , Katy 20°, 60°,
85°z automatyczna kalibracja, wyswietlaczem i oprogramowaniem do obstugi danych, przesytania informacji
do jednostki komputera i okablowaniem.

Certyfikat CE i instrukcje obstugi w jezyku polskim

Urzadzenie do badan szorowalnosci - Aparatura potrzebna do oceny odpormosci farb na szorowanie na mokro
zgodnie z normg PN-EN ISO 11998:2002

Urzadzenie powinno zapewniac:
e szybkie i tatwe tadowanie i roztadowywanie probek testowych oraz wymiane gtowicy $ciernej
e mozliwos¢ automatycznego zatrzymany po osiggnieciu ustawionych parametréw
o specyfikacja pedzla: szczotka z pedzlem nylonowym w uktadzie 5/4, rozciggajgca sie o0 19 mm od
bloku.
e waga pedzla (w tym szczotka do przechowywania urzadzen): 454+10 g ( zgodnie z ASTM D 2486),
135 + 1 g ( zgodnie z ISO 11998)
przemieszczenie : nie mniej iz 300mm
czestotliwos¢ w zakresie od 5 ~ 95 razy / min (regulowana)
zakres zliczania nie mniejszy niz : 0~ 9,999
moc silnika nie mniegj niz 25W
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e pojemnosc zbiornika na wode nie mniejsza ni 1l

Dostawa powinna zawierac:

Urzadzenie gtdbwne przystosowane do powtarzalnych pomiaréw w kontrolowanych warunkach wytrzymatosci
powiok na mycie i szorowanie.

Certyfikat CE i instrukcje obstugi w jezyku polskim

Warto$¢ szacunkowa zamowienia ustalona zostata na kwote: 38 024,23 zi.
Ustalenia warto$ci zamowienia dokonywano w 2017. r. na podstawie aktualnych ofert cenowych przedmiotu
zamoéwienia z maja 2017r.

Dokumenty Zrodtowe potwierdzajgce dokonanie oszacowania wartosci zaméwienia, tj.:notatki stuzbowe,
oraz oferty handlowe.

Zapytanie ofertowe zostato upublicznione w dniu 06.07.2017 na stronie internetowej www.megaron.com

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. 15.07.2017 godz. 12:00:00 ztozono nastepujace oferty:
|

L.p Nazwa wykonawcy Data wptywu oferty do
, zamawiajgcego |
1 Testlab 7.07.2017

Z racji niewystarczajgcej ilosci ofert rozestano kolejne do potencjalnych dostawcéw.
Na zapytanie przestane drogg mailowg odpowiedziaty nastepujgce firmy:

| L.p Nazwa wykonawcy | Data wptywu oferty do
zamawiajgcego
1 Przedsiebiorstwo Techniczno-Handlowe EUROTOM Sp.zo.o0. 21.07.2017
I 2 Przedsiebprstwo ustug technicznych TEST Sp.zo.o. 1 23.07.2017

Oferty zostaty poddane ocenie w zakresie nastepujgcych kryteriéw, okreslonych w zapytaniu ofertowym:

Lp | Nazwa wykonawcy | Spetnienie przez
wykonawce warunku | Spetnienie
Zgodnosc¢ oferty | dotyczacego zakazu | warunkéw udziatu

z zapytaniem udzielania zamowien | w postepowaniu Oferta cencwa

(TAK/NIE) podmiotom przez wykonawce PLN
‘ powigzanym (TAK/NIE) |
[ (TAK/NIE)
" j Testlab TAK TAK TAK 36 685,00 ‘
2 EUROTOM Sp. zo.0. TAK TAK TAK 36 637,00 ‘
3 TEST Sp. zo.o0. TAK | TAK NIE -

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zaméwienie udzielone zostanie:
Przedsiebiorstwo Techniczno-Handlowe EUROTOM Sp.zo.0

ul. Wawozowa 1kl, 11

02-796 Warszawa, Polska

za cene 36 637 zt netto.




Uzasadnienie wyboru:
Firma TEST nie przedstawita dokumentacji uwierzytelniajacej jej dziatalno$¢ na rynku, dlatego zostata
wykluczona. Firma Eurotom zaproponowata najbardziej ekonomiczng oferte.

Postepowanie prowadzit: R6za Wozniak-Wrédblewska
Oswiadczam, ze w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia, wydatki dokonane

zostang w sposob celowy, oszczedny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektéw przy jak
najnizszej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.
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